C@PERNICUS

PODMIOT LECINICZY Sp. z o.
Gdarisk, dnia 4 wrzesnia 2018 r.

D10.251.47.M.2018

WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartosci
zamdwienia przekraczajgcej kwoty okreSlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
na:

sDostawe aparatury medycznej (10 pakietow)”

W zwigzku z pytaniami ze strony Wykonawcéw Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamoéwienn publicznych wyjasnia tre§¢é Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia:

ZESTAWI
Pakiet nr 3 Kardiomonitor kompaktowy

Pytanie: dot. pkt 22 pomiar oddechéw (RESP) tj. czy zamawiajacy dopusci kardiomonitory z
zakresem pomiaru: 0-120 oddechéw / minute dla pacjentow dorostych, 0-150 oddech6w / minute
dla dzieci oraz noworodkéw?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie: dot. pkt 26 pomiar oddechéw (RESDP) tj. czy zamawiajacy dopusci kardiomonitory bez
trybu  intubacji  ograniczajacego  wyslepowanie niepotrzebnych alarmow RESP lub
umozliwiajgcego zawieszenie alarmowania na min. 2 minuty? Zawieszenie alarmowania na
minimum 2 minuty moze by¢ realizowane dedykowanym przyciskiem pauzy alarmu.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszceza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie: dot. pkt 39 pomiar ci$nienia krwi metodq nieinwazyjna (NIBP) tj. czy zamawiajacy
dopusci kardiomonitory bez funkcji stazy?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszceza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie: dot. pkt 46 pomiar temperatury (TEMP) 4. czy zamawiajacy dopusci kardiomonitory bez
funkgji intubacji?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie: dot. pkt 52 tj. Czy zamawiajacy dopusci kardiomonitory z obliczeniami lekowych oraz
hemodynamicznych, bez obliczeri wentylacyjnych oraz nerkowych?
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PODMIOT LECZINICZIY Sp. z o0.0.
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszeza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

ZESTAW I
Pakiet nr 1 Urzgdzenie do ogrzewania niemowlat ,Cieple gniazdko”

Prosimy o dopuszczenie systemu do ogrzewania noworodka skladajacego sie z jednostki sterujacej
oraz materacyka grzewczego, dzialajgcego w oparciu o nowoczesna, niskonapieciowa technologie
wilékien weglowych, ktéra zapewnia bezpieczne, wydajne i réwnomierne ogrzewanie kontaktowe.
Proponowany materac posiada wbudowang warstwe z pianki lepkosprezystej o wlasciwosciach
przeciwodlezynowych (poréwnywalnych z materacem zelowym) oraz elastyczna grzatke z
wlokien weglowych, ktéra znajduje sie bezposrednio cialem pacjenta. Dzicki temu transfer ciepla
do ciala pacjenta nastepuje w sposob bardziej efektywny a kontrola temperatury jest bardziej
precyzyjna.

Materac posiada wodoszczelny pokrowiec poliuretanowy, ktéry stanowi bariere dla cleczy i
zanieczyszczen, ale jest paroprzepuszczalny, co chroni skére przed ryzykiem maceracji. W
komplecie dostarczany jest réwniez dodatkowy pokrowiec bawelniany z kolnierzem
protekeyjnym

W przypadku dopuszczenia ww. rozwigzania prosimy o:

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie zasilania jednostki kontrolnej 220-240 VAC / 50-60 Hz oraz
zasilania materaca grzewczego na poziomie 24V
Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 30-39°C, ze skokiem co 0,1°C.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie alarméw: odchylenia temperatury; wysokiej temperatury;
rozlagczenia elementu grzewczego; automatyczny wylacznik bezpieczeristwa w przypadku
przegrzania

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie materaca z poliuretanowym, zgrzewanym pokrowcem,
zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ plynéw do wewnatrz materaca
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie materacyka o wymiarach: 60x35x2 cm z warstwa pianki
przeciwodlezynowej
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

ZESTAW III

Pakiet nr 3 Kardiomonitory kompaktowe
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PODMIOT LECZNICZY Sp., 7 o.0.
Pytanie dot. pkt. 13 . Czy Zamawiajacy dopuéci kardiomonitor bez funkgji inteligentnego
przefyezania odprowadzenia? Zaproponowane urzadzenie posiada alarmy sygnalizujace staby
sygnal EKG oraz odigczenie kabla EKG i poszczegélnych odprowadzed. Taka sygnalizacja
pozwala na unikniecie sytuacji, w kt6rych pacjent monitorowany jest cze$ciowo, lub w sposéb
przypadkowy, co moze mie¢ miejsce przy zastosowaniu funkdji inteligentnego przelaczania
odprowadzenia. Dodatkowo w zamian oferowany kardiomonitor posiada funkcje
automatycznego wykrywania ilosci monitorowanych odprowadzen w zaleznosci od podiaczonego
przewodu EKG z automatyczng rekonfiguracja ekranu.

Odpowiedz: SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie dot. pkt. 18 tj. czy Zamawiajacy dopusci do przetargu kardiomonitor posiadajacy pomiar
odcinka ST w zakres +/- 25 mV z wszystkich monitorowanych odprowadzen jednoczesnie z
prezentacja cyfrowa wartosci na ekranie gléwnym kardiomonitora bez mozliwosci Zmiany
jednostki na mm?

Odpowiedz: SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie dot. pkt. 26,46 - Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor nieposiadajacy funkgji trybu
intubacji? W oferowanych przez nasza firme kardiomonitorach mozna jednym przyciskiem
czasowo zawiesi¢ sygnalizacje alarmowa umozliwiajgc proces intubacji pacjenta. Tak wiec,
powyzsze rozwigzanie jest rOwnoznaczne.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie dot. pkt 50 4. czy Zamawiajacy dopusci do przetargu kardiomonitor posiadajacy
mozliwos¢ regulacji sygnalizacji alarmowej w zakresie 10 pozioméw bez mozliwosci ustawienia
wzorca? PowyZsza funkcja nie na istotnego znaczenia klinicznego w monitorowaniu pacjent6w.

OdpowiedZ: SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie dot. pkt. 59 4j. czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor umozliwiajacy eksport danych do
komputera osobistego w formacie txt lub csv bez dedykowanego oprogramowania do archiwizacji
danych? Do odczytu danych nie potrzeba dedykowanego oprogramowania, poniewaz system
windows posiada juz je w standardzie,

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

ZESTAW IV
Pakiet nr 10 Stanowisko histologiczne do przykrawania materialu

Pytanie dot. punktu 6 4. prosimy o dopuszczenic stanowiska o wysokosci do 2600 mm., W razie
negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.,
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PODMIOT LECIZINICIY Sp. z o.0.
Pytanie: dot. punkt 11 tj. prosimy o dopuszczenie stanowiska z wyciggiem oparéw pochodzacych
z substancji niebezpiecznych zasysanych przez otwory znajdujace si¢ w gornej i dolnej czesci
plaszczyzny roboczej z dodatkowym podblatowym przeplywem wody, ktora wigze opary
formaliny. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie: Zwazywszy na donioste i nieodwracalne skutki prawne rozwigzania umowy, celowe jest,
aby przed rozwigzaniem umowy przez Zamawiajacego wykonawca zostal wezwany do
nalezytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczajgco
zmobilizuje wykonawce do nalezytego wykonywania umowy i pozwoli uniknaé rozwigzania
umowy, a tym samym unikna¢ skutkéw rozwiazania umowy, ktére sa niekorzystne dla obu stron.
W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie
uwzgledniajace wezesniejsze wezwanie Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy.
Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie: Dotyczy wzora umowy tj. Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o
dodanie zapiséw do projektu umowy w §8, majac na wzgledzie zgodng z prawem i réwnorzedng
relacje laczaca Zamawiajacego z Wykonawcg zgodnie i niewykraczajace poza dopuszczalne
zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umow:

~Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg umowna w przypadku rozwigzania umowy z przyczyn,
za ktore odpowiada Zmawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto pozostalego do zaplaty
w zakresie czedci, ktorej, odstapienie dotyczy..”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy. Zamawiajacy wskazuje, iz projekt
umowy zawiera cile okreslony katalog przyczyn kiedy Zamawiajacy moze odstapic od umowy.
Tak sformulowany zapis w zaden sposéb nie narusza granicy swobody umow.

Pytanie: Dotyczy wzoru umowy tj. Prosimy o wprowadzenie poniZszego zapisu do umowy:

W przypadku opéznienia terminu platnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opéznienie w transakcjach handlowych, o kt6rych mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zimiang umowy

Pytanie: Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o dodanie ponizszego zapisu do
treSci umowy:

W sytuacji, kiedy Zamawiajacy nie ureguluje naleznoci w texminie, Wykonawca, po 2-krolnym
wezwaniu Zamawiajacego (w odstepie 14 dni)} do zaplaty, ma prawo wstrzyma¢ dostawy do
Zamawiajacego do czasu uregulowania naleznoéci”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy

ZESTAW YV

Pakiet nr 3 Kardiomonitory kompaktowe
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Pytanie: Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor o wadze 3,8 kg?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopusci zapamietywanie zdarzen alarmowych - pamieé, co najmniej
200 zdarzeth wraz z zapisem wszystkich monitorowanych parametréw oraz krzywej o regulowanej
dlugosci 8, 16 i 32 sekundy?

Odpowiedz: SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie: czy Zamawiajacy dopuséci kardiomonitor z analizg odchylenia odcinaka ST z wynikami
wyrazonymi w mV? Chceielibysmy zwrécié uwage, ze wychylenie odcinka odbywa sie w osi Y
zapisu EKG, ktéra réwniez wyrazona jest w mV, Poza tym zalezno$¢ miedzy jednostkami mV i
min jest wprost proporcjonalna.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuéci kardiomonitor z prezentacja liczbowa zmian odchylenia
odcinka ST w czasie rzeczywistym na ekranie gléwnym monitora we wszystkich
odprowadzeniach jednocze$nie?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ,

Pytanie: Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor wyposazony w rozpoznawanie 16 rodzajéw
zaburzen rytmu? '
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.,

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z zakresem pomiaru oddechéw min. 0-150
oodechéw/min? Uwzgledniajgc wszystkie grupy wiekowe proponowany =zakres jest
wystarczajacy pod katem wartosci klinicznych urzadzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ,

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuséci kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu: co najmniej 40+240
bpm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie: Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z pomiarem NIBP bez funkeji stazy?
Chcielibysmy zwréci¢ uwage, iz przy wykorzystaniu funkcji stazy uwzgledniajgc szerokoé¢
mankietu wykonanie wkiucia np. w zgigciu lokciowym jest bardzo trudne lub tez nie mozliwe.
Powoduje to, iz personel ma zmniejszone mozliwosdci, co do miejsca wykonania wklucia.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuséci kardiomonitor ograniczajacy wystepowanie niepotrzebnych
alarméw RESP poprzez zawieszenie alarmowania na min. 2 minuty podczas intubacji pacjenta?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.
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Pytanie: Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor posiadajacy co najmniej 3 czasy do wyboru
zawieszania alarméw i funkcje statego ich zawieszenia, chroniong haslem?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuéci kardiomonitor z recznym i automatycznym ustawianiem
granic alarmowych na podstawie typu pacjenta?
OdpowiedZ: SIWZ pozostaje bez zmian.

ZESTAW VI

Pakiet nr 9 Laser biostymulacyjny

Pytanie: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do przetargu stolu rehabilitacyjnego
z regulacjy zaglowka -85/+35 stopni, z regulacja sekcji noznej do 70 stopni oraz maksymalnym
obcigzeniem 150kg? S3 to parametry wystarczajace z terapeutycznego punktu widzenia. Stél ten
posiada wygodniejsza regulacje funkeji Pivota - z pilota.

Pozytywna odpowiedZ na to pytanie, umozliwi zwigkszenie konkurencyjnosci, poprzez
przystapienie do postgpowania wigkszej ilosci zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie
zdecydowanie nizszych cen, co powinno by¢ w interesie zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza w zakresie regulacji zagiéwka oraz sekcji noznej. Zgodnie ze
zmienionym OPZ. Maksymalne obcigZenie stolu pozostaje bez zmian.

Pytanie: Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do przetargu stolu rehabilitacyjnego
z regulacja zagtéwka -85/+35 stopni, z regulacja sekcji noznej do 70 stopni oraz maksymalnym
obcigZeniem 150kg? Sa to parametry wystarczajgce z terapeutycznego punktu widzenia.
Pozytywna odpowiedZ na to pytanie, umozliwi zwickszenie konkurencyjnoéci, poprzez
przystgpienie do postepowania wigkszej ilosci zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie
zdecydowanie nizszych cen, co powinno by¢ w interesie zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza w zakresie regulacji zagléwka oraz sekeji noznej. Zgodnie ze
zmienionym OPZ. Maksymalne obcigzenie stolu pozostaje bez zmian

ZESTAWYVI
Pakiet nr 2 Wyswietlacz optotypéw - LCD

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopusci monitor kolorowy LCD sterowany pilotem bez funkgji
dotykowej?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza. Zgodnie ze zmienionym OPZ.
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Zamawiajgcy na  podstawie arl. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treé¢ SIWZ
w w/w zakresie oraz zgodnie ze zmienionym zalacznikiem stanowigcym opis przedmiotu
zamobwienia (zal. nr 1B).

Wszelkie wyjasnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowia integralng czesé SIWZ, nalezy je
uwzgledni¢ i zaznaczy¢ przy sporzadzaniu oferty.

Zatwierdzil:
Wiceprezes ds. ekonomicznych
Piotr Wroblewski

Sporzqdzit Sekretarz kowisji
Marta Muszyriska- Orciuch
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