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WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ 

 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia 
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pn. 
 

DOSTAWA KAPNOGRAFÓW 
 
W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie 
art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób: 
 

ZESTAW I 
Dot. zał. nr 1B do SIWZ. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zakresu pomiaru etCO2: 0-80 mmHg.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ. 
 

ZESTAW II 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści kapnograf Emma renomowanej amerykańskiej firmy Masimo 
z technologią Masimo SET z wyświetlaczem OLED, zasilany za pomocą 2 baterii AAA 
i zakresem pomiaru CO2 0-99 mmHg? Proponowane przez nas urządzenie nie wymaga 
kalibracji, jest wodoodporne. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia stacjonarno-przenośnego, do pomiaru 
kapnografii metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanych jak 
i niezaintubowanych. OPZ bez zmian. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści kapnograf Emma renomowanej amerykańskiej firmy Masimo 
z technologią Masimo SET bez datownika i zegara? 
Odpowiedź: OPZ bez zmian. 
 
Pytanie 3:  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w pozycjach 19-21. Czy 
nie doszło do pomyłki? Nie ma obecnie na rynku medycznym kapnografu, który posiada 
wymienione w pozycjach 19-21 funkcje.   
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie, które oprócz pomiaru etCO2 posiada 
również funkcje pomiaru EKG, NIBP, SpO2. OPZ bez zmian. 
 

ZESTAW III 
Dot. zał nr. 1 do SIWZ, punkt 11: 
 
Czy Zamawiający może określić jakie linie próbkujące, jednorazowe są używane 
przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Używane są linie próbkujące z technologią Microstream. Zgodnie 
ze zmienionym OPZ – dopuszczone inne rozwiązania. 
 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kapnograf renomowanego 
producenta wykorzystujący do pomiarów linie próbkujące jednorazowe producenta? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ. 
 

ZESTAW IV 
Dot. zał nr. 1 do SIWZ:  
 
Punkt 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie technologii etCO2 Microstream? (metoda 
strumienia bocznego w etCO2) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zgodnie ze zmienionym OPZ. 
 
Punkt 21: Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty za zaoferowanie wysokiej jakości 
saturacji SpO2 w technologii Masimo lub Fast?  
Odpowiedź: OPZ bez zmian. 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie. 
Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy 
je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający załącza 
aktualną treść załącznika nr 1 B do SIWZ. 
 
W związku z powyższym Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert 
tj. 27.10.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00. 
 
 

Z poważaniem  
 

Wiceprezes ds. ekonomicznych     
Piotr Wróblewski 

 
Załączniki:  
- zał. 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) po zmianach 
- zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu 

 
Sporządził sekretarz komisji przetargowej: Marta Muszyńska- Orciuch 


